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INSTAND
Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung 

in medizinischen Laboratorien e.V.     
Ubierstr. 20 | 40223 Düsseldorf

ZERTIFIKAT
Ringversuch vom 15.07.2022

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Cardiac Marker (760):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

CK-MB (Aktivität)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
3490
Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige
Zum Gewerbepark 9
44532 Lünen

Düsseldorf, 01.08.2022

Prof. Dr. med. Michael Spannagl

(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Hannsjörg Baum

(Ringversuchsleiter)
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INSTAND
Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung 

in medizinischen Laboratorien e.V.     
Ubierstr. 20 | 40223 Düsseldorf

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG
Ringversuch vom 15.07.2022

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Cardiac Marker (760):

CK-MB (Aktivität)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
3490
Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige
Zum Gewerbepark 9
44532 Lünen

Düsseldorf, 01.08.2022

Prof. Dr. med. Michael Spannagl

(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Hannsjörg Baum

(Ringversuchsleiter)
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Ringversuch vom 15.07.2022

Ringversuchsleiter: Prof. Dr. med. Hannsjörg Baum
T�l.:�+49�7141�99�65800/01
Fax:�+49�7141�99�65819
Ma�l:�ha���jo���.�a�m@�kh-kl���k��.��

I��������fü��La�o�a�o���m�m���z������
T�a��f���o��m���z��
R���o�al��Kl���k���Hol�����RKH�Gm�H
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760 Cardiac Marker

��aly� P�o�� Ihr Wert Z��l���� ZW-��� ������
G���z�

o����
G���z�

�����-
ch���

K��������
��füll�

���h��� Z-Sco��

CK-M��(�k��v��ä�) 41 21.2 19.7 SW 12.6 26.8 7.6% +U/l 0,725

CK-M��(�k��v��ä�) 42 31.6 33.3 SW 21.3 45.3 -5.1% +U/l -0,48

��aly� P�o�� Ih������h��� M�������l���
W���

Um��ch�����-
fak�o�

M��ho�� H�����ll�� G��ä�

CK-M��(�k��v��ä�) 41 U/l 21.2 1.00 244 RO RO71

CK-M��(�k��v��ä�) 42 U/l 31.6 1.00 244 RO RO71
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Individuelle Gesamtübersicht
3490: Laborgemeinschaft

Westfalen-Lippe

Frau Lohaus-Teige

Ringversuch vom 15.07.2022

760 Cardiac Marker

Gra�sche �arstellung
nicht sinnvoll

CK-MB (Aktivität) U/l, N = 203)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertungs-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe ges.

Abbott 41 25.7 16.4 - 35.0 25.7 18.0 15 100 100

42 42.2 27.0 - 57.4 42.2 16.5 15 100 100

Siemens 
(�ade Behring)

41 21.5 13.8 - 29.2 21.5 14.5 23 95.7 95.7

42 36.5 23.4 - 49.6 36.5 14.5 23 100 95.7

Beckmann 
/ Olympus

41 20.3 13.0 - 27.6 20.3 12.8 17 100 100

42 33.9 21.7 - 46.1 33.9 12.0 17 100 100

Roche 41 19.7 12.6 - 26.8 19.7 10.5 123 100 100

42 33.3 21.3 - 45.3 33.3 10.6 123 100 100

andere Hersteller 41 20.4 13.1 - 27.7 20.4 20.0 25 88.0 84.0

42 34.0 21.8 - 46.2 34.0 22.2 25 92.0 84.0

Bestehensquote: 97,5%
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